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1. Vorbereitung der Punktionsstelle 

 Alkoholische Hautdesinfektion der Venenpunktionsstelle 

 Einwirkzeit beachten! 

 Vene jetzt nicht mehr palpieren (abtasten) 

2. Vorbereitung der Blutkulturflaschen 

 Flaschen auf Ablaufdatum und grau-grüne Sensorfarbe (äußere Bodenfläche) 

prüfen. Wenn die Sensorfarbe gelb ist, Flasche verwerfen! 

 Barcodeetikett mit Auftragsnummer bitte nur in das vorgesehene Feld 

aufkleben. 

 Nun die Schutzkappen (Flip-off-Deckel) entfernen. 

 Anschließend das Gummiseptum der Flasche desinfizieren und 1 Minute 

trocknen lassen. 

3. Blutentnahme und Beimpfung der beiden Blutkulturflaschen 

a) mit Spritze und Kanüle: 

 Das Blut bis zum gewünschten Volumen aufziehen (ca. 10 ml je Flasche). 

 WICHTIG: Die Flaschen direkt nacheinander beimpfen und mit der 

(orangen) anaeroben Flasche beginnen, um das Eindringen von Luft 

zu vermeiden. 

b) mit dem Blutentnahmesystem: 

 BACT / ALERT -Adapterkappe mit dem Luergewinde des 

Entnahmesystems verbinden. 

 Nach der Venenpunktion die Kanüle mit Pflaster fixieren oder festhalten. 

 Adapterkappe zuerst auf die (hellgrüne) aerobe Flasche drücken, 

bis die gewünschte Füllmenge erreicht ist. 

 Anschließend (orange) anaerobe Flasche befüllen. 

 Nach Abschluss der Entnahme zuerst das Adaptersystem entfernen und 

anschließend die Kanüle. 

Die Blutkulturflaschen unverzüglich ins Labor bringen! Im Falle einer verzögerten 

Bearbeitung bei Raumtemperatur lagern. N i c h t  v o r b e b r ü t e n !  
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